
Gebruikersinstructie

Vullen Easypump® II

Prik de spike in de infuuscontainer 
met opgelost medicijn.

Ecoflac® PlusMulti-ad® transfer set
Art.nr. 513548

Aan het uiteinde van het systeem 
bevindt zich een connector waaraan 
een luer lock spuit gekoppeld kan 
worden

Trek met de spuit de benodigde 
vloeistof op uit de infuuscontainer. 
Verwijder de lucht door de spuit 
leeg te drukken en trek de 
benodigde vloeistof verder op. 

Sluit de open/dicht klem van 
Easypump® II. Sluit daarna 
Easypump® II aan op de andere 
connector. Druk de spuit leeg. De 
terugslagklep zorgt ervoor dat de 
vloeistof richting Easypump® II gaat 
en niet terug de container in.
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De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de  afzender van deze informatie. Ongeoorloofd 
gebruik, openbaarmaking of kopiëren  van deze   communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.  De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de 
gebruiksaanwijzing.
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Easypump® II Omnifix® Luer-lock

De laatste twee stappen kunnen 
herhaald worden zonder alles los 
te koppelen. Bij elke nieuwe 
Easypump® II die gevuld moet 
worden, hoeft alleen de 
Easypump® II losgekoppeld te 
worden en een nieuwe 
aangekoppeld.


