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De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door 
de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze 

communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. 
Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.
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  PATIËNT VERPLAATSEN 

Wanneer een patiënt naar een ander bed wordt 
verplaatst, leeg de meetkamer volledig. 

Leg het systeem plat op de achterkant.

Sluit de schuifklem op de slang.

Verplaats de patiënt.

Breng het systeem onmiddelijk terug in verticale 
positie en heropen de schuifklem.
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